






Odpowiedzi na pytania: 

Pytanie 1: 

Nie, zgodnie ze SIWZ. 

Pytanie 2: 

Nie, zgodnie ze SIWZ. 

Pytanie 3: 

Zamawiający dopuści aplikację o nie gorszych parametrach niż opisana, ale aplikacja musi 

służyć do analizy badań holterowskich EKG i RR. 

Pytanie 4: 

Nie, zgodnie ze SIWZ. 

Pytanie 5: 

Nie, zgodnie ze SIWZ. 

Pytanie 6: 

Nie, zgodnie ze SIWZ. 

Pytanie 7: 

Nie, zgodnie ze SIWZ. 

Pytanie 8: 

Nie, zgodnie ze SIWZ. 

Pytanie 9: 

Tak, dopuszczamy takie rozwiązanie. 

Pytanie 10: 

Zamawiający ma na myśli 3 kanały. 

Pytanie 11: 

Nie, zgodnie ze SIWZ. 

Pytanie 12: 

Nie, zgodnie ze SIWZ. 

Pytanie 13: 

Nie, zgodnie ze SIWZ. 

Pytanie 14: 

Tak, dopuszczamy takie rozwiązanie. 

Pytanie 15: 

Nie, zgodnie ze SIWZ. 

Pytanie 16: 

Nie, zgodnie ze SIWZ. 


